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OGGETTO: Proposta Manutenzione Straordinaria 
 
 
In accordo con quanto previsto dall’art. 2.3.3 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), a seguito della 
dichiarazione di non riparabilità dell’Autoclave Cisa Mod. 250H ubicata presso il Poliambulatorio di S. 
Elpidio, siamo a presentare la nostra miglior proposta di sostituzione. 
 
Riportiamo di seguito la formula prevista dal CSA per la congruità dell’offerta: 
 
I = importo economico proposto per la sostituzione 
Cn = costo della nuova macchina 
Vm = Valore manutentivo (canone percepito da Poliedra Ingegneria Clinica Srl) 
Vd = Valore dell’oggetto (determinato sulla base del valore d’acquisto del bene ammortizzato) 
 
I<Cn-(Vm+Vd) 
 
Applicando la formula al caso in esame otteniamo: 
 

Inventario Tipo Produttore Modello 
Data 
d'acquisto 

Valore 
d'acquisto 

Canone 
annuo 

Valore 
Ammortizzato 

60702 AUT  CISA 250H 06/03/2015 3.800,00 €  87,84€  -   €  
 
I = € 3.500,00 
Cn = € 3.800,00 
Vm = € 87,84 
Vd = € 0,00 
 
Inv. 60702:  3.500,00 < 3.800,00 – (87,84 + 0,00) 
 
Si ritiene pertanto l’offerta proposta, pari ad euro 3.500,00, congrua con quanto previsto dal CSA. 
 
Rimanendo a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito, l’occasione è gradita per porgere 
distinti saluti. 
 

Poliedra Ingegneria Clinica 
Direzione Tecnica di Commessa 
Ing. Alessandro Fortuna 
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